
ガスクロマトグラフ質量分析装置及びイオンクロマトグラフ装置 

保守点検業務仕様書 
 

１ 目 的 

    この仕様書は、福島県（以下「甲」という。）が管理しているガスクロマトグラフ質量分析

装置（以下「GC/MSシステム」という。）及びイオンクロマトグラフ装置（以下「ICシステム」

という。）について、その設置目的を十分に達成するために必要な保守点検業務として委託す

る内容とこれを受託する者（以下「乙」という）の業務の内容等について定めるものとする。 

 

２ GC/MSシステム及び ICシステムの設置場所 

福島県田村郡三春町深作１０番２号 福島県環境創造センター 

 

３ 保守点検委託業務の内容等 

（１）GC/MSシステムについて 

   別紙１－１のとおり。 

（２）ICシステムについて 

別紙２－１のとおり。 

 

４ 保証責任 

乙が点検後、契約期間中に生じた GC/MS システム及び IC システムの故障については、原則

として乙の責任として、乙が無償補修するものとする。 

ただし、GC/MSシステム及び ICシステムが、甲乙いずれの責めにも帰すことのできない事由

による故障又は事故の場合については、その都度甲と乙が協議のうえ、定めるものとする。 


